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Денисик 21.07.14
Шамаев
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АБКЖ.433641.029ГЧ
Вибропреобразователь

АР65
Габаритный чертёж
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АБКЖ.433641.029ГЧ
Копировал Формат A4•3

1. Размеры для справок.
2. Датчик вибропреобразователя крепить винтом М6х30, из
комплекта поставки, с моментом затяжки 2,5...2,7Нм.
3. Для крепления вибропреобразователя на объекте испытаний
должнобыть выполнено резьбовое отверстие М6-7Н глубиной не менее
10мм. Отклонение от перпендекулярност резьбового отверстия
относительно посадочной поверхности не более 0,1мм. Шероховатость
посадочной поверхности объекта испытаний не хуже Ra 2,5.  
Неплоскостность не более 0,05мм.
4. Наименьший радиус изгиба жёсткой части кабеля при
многократномизгибе 150....200мм, при однократном - не менее 50мм.


