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АГТ-Л104ГЧ
Копировал Формат A3

1. Пьезоакселерометр АР80 крепить моментным ключом (размер под ключ 7 мм)
с моментом 2,5...3,5 Н·м, контрить клеем ЭЛ-20 по ОСТ В95 1654-75.
Допускается при использовании АР80 в лабораторных условиях контровку
резьбового соединения не производить
2. Стрелки Х, Y, Z показывают направление осей чувствительности
пьезоакселерометра АР1080.
3. Поверхность  объекта  испытаний,  на  которую  устанавливается 
пьезоакселерометр АР80 , должна быть выполнена с допуском  плоскостности 

 0,05 мм, с шероховатостью                  .


