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АГТ-Л166ГЧ
Копировал Формат A3

1. Размеры для справок.
2. Вибропреобразователь АР2081 крепить моментным ключом с моментом
1...1,5 Н·м, контрить клеем ЭЛ-20 по ОСТ В95 1654-75.
3. Поверхность  объекта  испытаний,  на  которую  устанавливается
вибропреобразователь АР2081, должна быть выполнена с допуском

плоскостности 0,05, с шероховатостью               .


